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樫原理恵：６％加速化過酸化水素液による環境清拭方法の検証
セントレート、VIROX 社、カナダ）を 32倍に希
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表１　清拭測定後の測定箇所の実測値と環境表面推奨 RLU 値
















はベッド柵 1,967.0（± 721.0）RLU（Relative 
Light Unit）、オーバーテーブル 258.0（±
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伊藤武（2009）：ATP 値ふき取り検査：新しい
衛生管理法「改訂増補版」，鶏卵肉情報セン
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